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7.5.6	 Impostazione e memorizzazione di temperature 
fisse

Per memorizzare la temperatura impostata nel calibratore o 
nel microbagno di calibrazione, occorre aprire la memoria 
corretta del valore impostato.

Nel modo di taratura, premere il tasto [P] per circa 5 s; si 
apre il menu principale.
Il display PV superiore indica OPEr.
Sul display SV inferiore lampeggia LED SET.

Menu operatore OPEr

Se il tasto [P] viene premuto di nuovo, si apre il livello di 
gruppo.
Il display PV superiore indica OPEr.
Sul display SV inferiore viene indicato 'SP e inoltre 
lampeggia LED SET.

Gruppo 'SP

Se il tasto [P] viene premuto di nuovo, si apre il livello del 
parametro.
Il display PV superiore indica 'SP.
Sul display SV inferiore lampeggiano la memoria del valore 
impostato SP1 e LED SET.

Parametro per la memoria del valore impostato SP1

Selezionare una delle quattro memorie del valore impostato 
SP1, SP2, SP3 o SP4 usando il tasto [▲] o [▼].
Premendo il tasto [P] si apre la corrispondente memoria del 
valore impostato.
Sul display PV superiore lampeggia la memoria del valore 
impostato selezionato, ad es. SP3.
Sul display inferiore SV viene visualizzata la temperatura 
impostata attualmente selezionata corrispondente.

Memorizzazione del valore impostato SP3

Premendo il tasto [▲], la temperatura impostata viene 
aumentata.
Premendo il tasto [▼], la temperatura impostata viene 
diminuita.

Premendo il tasto [▲] o [▼] il valore viene 
aumentato o diminuito di 0,01 °C [0,01 °F]. 
Se i tasti vengono premuti per almeno 1 s, 
comunque, il valore aumenta o diminuisce 
rapidamente e dopo 2 s ancora più velocemente 
al punto che il valore desiderato può essere 
raggiunto ben presto.

Premendo il tasto [P], viene accettata la temperatura 
impostata di recente.
Viene abbandonata la memoria del valore impostato e la 
schermata ritorna al livello del parametro.
Per ritornare al modo di taratura, premere il tasto [▲] o [▼] 
per un periodo prolungato.

Se, nel menu principale, non viene premuto 
alcun tasto per circa 15 s, avviene un ritorno 
automatico a un livello superiore nel modo di 
taratura.

7. Comandi del calibratore/microbagno di calibrazione
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7.5.7	 Richiamo delle temperature impostate 
memorizzate

La temperatura impostata può essere richiamata dal modo di 
taratura.
Premere il tasto [U] per circa 2 s. Si apre la memoria del 
valore impostato corrente.
Sul display PV superiore viene indicata la temperatura 
corrente di riferimento.
Sul display inferiore SV viene visualizzata la memoria 
del valore impostato (SP1, SP2, SP3 o SP4) per 2 s e 
quindi la temperatura impostata attualmente selezionata 
corrispondente.

Inizialmente visualizza la memoria del valore impostato (SP1, 
SP2, SP3 o SP4).

Successivamente, la temperatura impostata memorizzata.

Display in caso di richiamo della temperatura impostata

Al fine di recuperare un valore impostato diverso, premere 
nuovamente il tasto [U].
Il valore di temperatura selezionato verrà immediatamente 
adottato e accostato.

7.5.8	 Impostazione del controllo della rampa e di un 
profilo di temperatura

Utilizzando il controllo della rampa è possibile definire il 
tempo per il quale viene raggiunta la temperatura target. 
Questo tempo può essere più breve o più lungo di quello 
richiesto normalmente dal calibratore o dal microbagno di 
calibrazione.
Cambiando la temperatura impostata o accendendo 
il calibratore o il microbagno di calibrazione viene 

automaticamente determinato quale gradiente utilizzare 
(gradiente di riscaldamento, SLor, o gradiente di 
raffreddamento, SLoF).
Nel calibratore o nel microbagno di calibrazione è possibile 
programmare il tempo di attesa, dur.t, in maniera tale che 
la temperatura impostata raggiunta sia automaticamente 
commutata dalla memoria del valore impostato SP1 alla 
temperatura impostata nella memoria SP2 dopo un tempo 
predefinito.

Può essere generato un profilo di temperatura semplice.
Dopo l'inserimento del calibratore o del microbagno 
di calibrazione, il profilo di temperatura si avvia 
automaticamente.

Controllo della rampa e profilo di temperatura

Gradiente di riscaldamento, SLor
Il gradiente di riscaldamento, SLor, è attivo se la temperatura 
di riferimento è inferiore a quella impostata.
Ogni modello di calibratore presenta un rendimento massimo 
di riscaldamento e pertanto solo le impostazioni < rispetto 
a questa potenza di riscaldamento hanno senso e di fatto 
aumentano il tempo impiegato per il raggiungimento della 
temperatura nominale.

Modello di calibratore
(riscaldamento/raffreddamento)

Impostazione per 
SLor

CTD9100-165 < 7 °C/min [< 13 °F/min]
CTB9100-165/CTM9100-150 
con olio siliconico 10 CS

< 3 °C/min [< 5 °F/min]

CTB9100-165/CTM9100-150 
con acqua distillata

< 5 °C/min [< 9 °F/min]

CTM9100-150 come calibratore < 3 °C/min [< 5 °F/min]
CTM9100-150 come calibratore a 
infrarossi

< 3 °C/min [< 5 °F/min]

CTM9100-150 come calibratore per 
misure superficiali

< 3 °C/min [< 5 °F/min]

7. Comandi del calibratore/microbagno di calibrazione
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Modello di calibratore
(riscaldamento)

Impostazione per 
SLor

CTD9100-450/CTD9100-650 < 35 °C/min [< 63 °F/min]
CTB9100-225 con olio siliconico 20 CS < 22 °C/min [< 40 °F/min]
CTB9100-225 con acqua distillata < 12 °C/min [< 22 °F/min]

Gradiente di raffreddamento SLoF
Il gradiente di raffreddamento, SLoF, è attivo se la 
temperatura di riferimento è superiore a quella impostata.
Solo le impostazioni che sono inferiori alla potenza di 
riscaldamento del calibratore hanno effetto sul gradiente di 
raffreddamento.

Modello di calibratore
(riscaldamento/raffreddamento)

Impostazione per 
SLoF

CTD9100-165 < 5 °C/min [< 9 °F/min]
CTB9100-165/CTM9100-150 
con olio siliconico 10 CS

< 6 °C/min [< 11 °F/min]

CTB9100-165/CTM9100-150 
con acqua distillata

< 4 °C/min [< 7 °F/min]

CTM9100-150 come calibratore < 4 °C/min [< 7 °F/min]
CTM9100-150 come calibratore a 
infrarossi

< 4 °C/min [< 7 °F/min]

CTM9100-150 come calibratore per 
misure superficiali

< 4 °C/min [< 7 °F/min]

Modello di calibratore
(riscaldamento)

Impostazione per 
SLoF

CTD9100-450/CTD9100-650
fino a 300 °C (572 °F)
da 300 °C a 100 °C (da 572 °F a 212 °F)

< 10 °C/min [< 18 °F/min]
< 5 °C/min [< 9 °F/min]

CTB9100-225 con olio siliconico 20 CS
da 200 °C a 50 °C (da 392 °F a 122 °F)
da 50 °C a 30 °C (da 122 °F a 86 °F)

< 4 °C/min [< 7 °F/min]
< 0,5 °C/min [< 1 °F/min]

CTB9100-225 con acqua distillata
da 90 °C a 50 °C (da 194 °F a 122 °F)
da 50 °C a 30 °C (da 122 °F a 86 °F)

< 2 °C/min[< 4 °F/min]
< 0,5 °C/min [< 1 °F/min]

Il tempo di attesa, dur.t, è attivo quando è stata raggiunta la 
temperatura impostata, SP1. Successivamente, il calibratore 
o microbagno di calibrazione commuta automaticamente alla 
temperatura impostata SP2.

Se sono state effettuate impostazioni per questi 
tre parametri, il calibratore o il microbagno di 
calibrazione non utilizzerà i nuovi valori finché 
non si cambia la temperatura impostata o finché 
il calibratore o il microbagno di calibrazione non 
è stato spento e nuovamente riacceso.

Un altro approccio sarebbe quello di disinserire 
il controllo automatico prima del cambio dei 
parametri (vedi capitolo 7.5.2 “Disinserimento 
del controllo automatico”), e quindi di inserirlo 
di nuovo (vedi capitolo 7.5.3 “Inserimento del 
controllo automatico”).

I gradienti di riscaldamento e raffreddamento e il tempo 
di attesa possono essere impostati mediante il livello di 
parametri, 'rEG. Ciò viene ottenuto premendo il tasto P per 
circa 5 s; si apre il menu principale.
Il display PV superiore indica OPEr.
Sul display SV inferiore lampeggia LED SET.

Menu operatore OPEr

Se il tasto [P] viene premuto di nuovo, si apre il livello di 
gruppo.
Il display PV superiore indica OPEr.
Sul display SV inferiore viene indicato 'SP e inoltre 
lampeggia LED SET.

Gruppo 'SP

Selezionare il gruppo, 'rEG, premendo il tasto [▼].
Il display PV superiore indica OPEr.
Sul display SV inferiore viene indicato 'rEGis e inoltre 
lampeggia LED SET.

Gruppo 'rEG

7. Comandi del calibratore/microbagno di calibrazione
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Se il tasto P viene premuto di nuovo, si apre il livello del 
parametro.
Il display PV superiore indica 'rEG.
Sul display SV inferiore lampeggia SLor.

Parametro per il gradiente di riscaldamento, SLoR

7.5.8.1	 Impostazione del gradiente di riscaldamento
Il gradiente di riscaldamento, SLor, è attivo se la temperatura 
di riferimento è inferiore a quella impostata.
Il range di impostazione di estende da 99,99 °C/min a 
0,00 °C/min [da 99,99 °F/min a 0,00 °F/min].

La funzione è disattivata se è impostato 
SLor = InF (in nessuna funzione).

Ci si trova nel livello del parametro (come descritto nel 
capitolo 7.5.1 “Struttura di menu, livelli di parametro”).
Il display PV superiore indica 'rEG.
Sul display SV inferiore lampeggia SLor.

Parametro per il gradiente di riscaldamento, SLoR

Premere il tasto [P].
Sul display PV superiore lampeggia SLor.
Sul display inferiore SV viene visualizzato il gradiente di 
riscaldamento attualmente selezionato corrispondente.

Inserimento del gradiente di riscaldamento

Premendo il tasto [▲], il gradiente di riscaldamento, SLor, 
viene aumentato.
Premendo il tasto [▼], il gradiente di riscaldamento, SLor, 
viene diminuito.

Premendo il tasto [▲] o [▼] il valore viene 
aumentato o diminuito di 0,1 %. Se i tasti 
vengono premuti per almeno 1 s, comunque, 
il valore aumenta o diminuisce rapidamente e 
dopo 2 s ancora più velocemente al punto che 
il valore desiderato può essere raggiunto ben 
presto.

Premendo il tasto [P], viene accettato il gradiente di 
riscaldamento impostato di recente, SLor.
La schermata ritorna al livello del parametro ed è possibile 
impostare gli altri parametri.

Se, nel menu principale, non viene premuto 
alcun tasto per circa 15 s, avviene un ritorno 
automatico a un livello superiore nel modo di 
taratura.

Dopo che è stata effettuata l'impostazione, il 
calibratore o il microbagno di calibrazione non 
utilizzerà i nuovi valori finché non si cambia la 
temperatura impostata o finché il calibratore o il 
microbagno di calibrazione non è stato spento e 
nuovamente riacceso.

7.5.8.2	 Impostazione del gradiente di raffreddamento
Il gradiente di raffreddamento, SLoF, è attivo se la 
temperatura di riferimento è superiore a quella impostata.
Il range di impostazione di estende da 99,99 °C/min a 
0,00 °C/min [da 99,99 °F/min a 0,00 °F/min].

La funzione è disattivata se è impostato 
SLoF = InF (in nessuna funzione).

Ci si trova nel livello del parametro (come descritto nel 
capitolo 7.5.1 “Struttura di menu, livelli di parametro”).
Il display PV superiore indica 'rEG.
Sul display SV inferiore lampeggia SLor.

Parametro per il gradiente di riscaldamento, SLor

7. Comandi del calibratore/microbagno di calibrazione
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Selezionare il parametro SLoF con il tasto [▲] o [▼].
Il display PV superiore indica 'rEG.
Sul display SV inferiore lampeggia SLoF.

Inserimento del gradiente di raffreddamento

Premere il tasto [P].
Sul display PV superiore lampeggia SLoF.
Sul display inferiore SV viene visualizzato il gradiente di 
raffreddamento attualmente selezionato corrispondente.

Visualizzazione in caso di raffreddamento 
dell'inserimento del gradiente

Premendo il tasto [▲], il gradiente di raffreddamento, SLoF, 
viene aumentato.
Premendo il tasto [▼], il gradiente di raffreddamento, SLoF, 
viene diminuito.

Premendo il tasto [▲] o [▼] il valore viene 
aumentato o diminuito di 0,1 %. Se i tasti 
vengono premuti per almeno 1 s, comunque, 
il valore aumenta o diminuisce rapidamente e 
dopo 2 s ancora più velocemente al punto che 
il valore desiderato può essere raggiunto ben 
presto.
Premendo il tasto [P], viene accettato il 
gradiente di raffreddamento impostato di 
recente, SLoF.
La schermata ritorna al livello del parametro ed è 
possibile impostare gli altri parametri.

Se, nel menu principale, non viene premuto 
alcun tasto per circa 15 s, avviene un ritorno 
automatico a un livello superiore nel modo di 
taratura.

Dopo che è stata effettuata l'impostazione, il 
calibratore o il microbagno di calibrazione non 
utilizzerà i nuovi valori finché non si cambia la 
temperatura impostata o finché il calibratore o il 
microbagno di calibrazione non è stato spento e 
nuovamente riacceso.

7.5.8.3	 Impostazione del tempo di attesa
Il tempo di attesa, dur.t, è attivo quando è stata raggiunta la 
temperatura impostata, SP1. Successivamente, il calibratore 
o microbagno di calibrazione commuta automaticamente alla 
temperatura impostata SP2.
Il range di impostazione di estende da 99,59 [hh:min] a 
0,00 [hh:min].

La funzione è disattivata se è impostato 
dur.t = InF (in nessuna funzione).

Ci si trova nel livello del parametro (come descritto nel 
capitolo 7.5.1 “Struttura di menu, livelli di parametro”).
Il display PV superiore indica 'rEG.
Sul display SV inferiore lampeggia SLor.

Parametro per il gradiente di riscaldamento, SLoR

Selezionare il parametro dur.t con il tasto [▲] o [▼].
Il display PV superiore indica 'rEG.
Sul display SV inferiore lampeggia dur.t.

Parametro per il tempo di attesa, dur.t

7. Comandi del calibratore/microbagno di calibrazione
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Premere il tasto [P].
Sul display PV superiore lampeggia dur.t.
Sul display inferiore SV viene visualizzato il tempo di attesa 
attualmente selezionato corrispondente.

Inserimento del tempo di attesa

Premendo il tasto [▲], il tempo di attesa, dur.t, viene 
aumentato.
Premendo il tasto [▼], il tempo di attesa, dur.t, viene 
diminuito.

Premendo il tasto [▲] o [▼] il valore viene 
aumentato o diminuito di 0,1 %. Se i tasti 
vengono premuti per almeno 1 s, comunque, 
il valore aumenta o diminuisce rapidamente e 
dopo 2 s ancora più velocemente al punto che 
il valore desiderato può essere raggiunto ben 
presto.

Premendo il tasto P, viene accettato il tempo di attesa 
impostato di recente, dur.t.
La schermata ritorna al livello del parametro.

Se, nel menu principale, non viene premuto 
alcun tasto per circa 15 s, avviene un ritorno 
automatico a un livello superiore nel modo di 
taratura.

Dopo che è stata effettuata l'impostazione, il 
calibratore o il microbagno di calibrazione non 
utilizzerà i nuovi valori finché non si cambia la 
temperatura nominale o finché il calibratore o il 
microbagno di calibrazione non è stato spento e 
nuovamente riacceso.

8.	 Raffreddamento dei blocchi in metallo o dei microbagni di calibrazione

ATTENZIONE!
Rischio di ustioni
Toccare il blocco di metallo caldo o il microbagno 
di calibrazione, i liquidi del bagno caldo o allo 
strumento in prova può causare ustioni acute.

▶▶ Prima di trasportare o toccare gli strumenti 
di calibrazione, accertarsi che esso si sia 
raffreddato a sufficienza.

▶▶ Per far sì che la gli strumenti calibrazione 
possa diminuire velocemente, impostare la 
temperatura a un valore più basso (ad es. 
temperatura ambiente).

Nel caso di uno strumento di riscaldamento, la ventola 
integrato passerà automaticamente a una velocità 
superiore, consentendo l'alimentazione di un flusso d'aria di 
raffreddamento.

LED OUT 2 segnala lo stato delle uscite per il controllo della 
ventola. Se LED OUT 2 è acceso, la ventola funziona a una 
velocità superiore; se LED OUT 2 non è acceso, la ventola 
funziona a una velocità inferiore.

Con uno strumento di riscaldamento e raffreddamento, il 
regolatore inserisce il raffreddamento attivo. LED OUT 2 
segnala lo stato delle uscite per il controllo della ventola. Se 
LED OUT 2 è acceso, il raffreddamento attivo è in funzione; 
se LED OUT 2 non è acceso, il raffreddamento non è attivo.

Dopo aver disattivato o rimosso la presa di 
rete, la ventola integrato non fornirà più aria di 
raffreddamento. Ciò nonostante viene garantito 
un disaccoppiamento termico adeguato tra il 
blocco in metallo, il bagno liquido e il corpo.

7. Comandi del ... / 8. Raffreddamento dei blocchi in metallo ...
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9.	 Malfunzionamenti e guasti

Personale: Personale qualificato
Equipaggiamento protettivo: occhiali protettivi e guanti 
protettivi

ATTENZIONE!
Lesioni fisiche e danni alle cose e 
all’ambiente causati da fluidi pericolosi
A contatto con fluidi pericolosi (ad esempio 
ossigeno, acetilene, sostanze infiammabili o 
tossiche), con fluidi nocivi (ad esempio corrosivi, 
tossici, cancerogeni, radioattivi), vi è il rischio di 
lesioni fisiche e danni alle cose e dell’ambiente.
In caso di guasto, nello strumento possono 
essere presenti fluidi aggressivi e/o con 
temperature estreme.

▶▶ Per questi fluidi, devono essere seguiti 
appropriati codici o regolamenti in aggiunta a 
tutte le normative standard esistenti.

▶▶ Indossare i dispositivi di protezione necessari 
(vedi capitolo 3.6 “Dispositivi di protezione 
personale”).

9. Malfunzionamenti e guasti

CAUTELA!
Lesioni fisiche e danni alle cose e 
all’ambiente
Se il guasto non può essere eliminato mediante 
le misure elencate, lo strumento deve essere 
messo fuori servizio immediatamente.

▶▶ Contattare il costruttore.
▶▶ Se è necessario far rientrare un apparecchio, 
seguire le istruzioni riportate nel capitolo 
11.2 “Resi”.

Per i dettagli sui contatti, vedere il capitolo 
1 “Informazioni generali” o l’ultima pagina delle 
istruzioni d’uso.

Errore Cause Rimedi
- - - - Interruzione o guasto del sensore di riferimento 

interno
Inviarlo per la riparazione.

uuuu Temperatura misurata al di sotto del valore limite 
del sensore di riferimento interno
(Underrange -200 °C [-328 °F])

oooo Temperatura misurata al di sopra del valore limite 
del sensore di riferimento interno
(Overrange +850 °C [+1.562 °F])

ErEP Possibile errore nella memoria EEPROM del 
regolatore.

Premere il tasto [P]

la ventola non è in funzione la ventola è guasto o bloccato.
È possibile che l'interruttore di temperatura sia 
scattato e che l'alimentazione di corrente agli 
elementi di riscaldamento sia stata disattivata.

Inviarlo per la riparazione.

La temperatura finale non è 
stata raggiunta

Il relè a semiconduttore è guasto, oppure si 
è verificato un cortocircuito dell'elemento di 
riscaldamento/raffreddamento o l'elemento di 
riscaldamento/raffreddamento è troppo datato.

Nessuna visualizzazione Il regolatore è guasto.

Nessuna funzione Il collegamento alla rete non è stato effettuato in 
modo corretto oppure il fusibile è difettoso.

Controllare la tensione di alimentazione il fusibile.



IT

130 WIKA manuale d'uso, modelli CTD9100, CTB9100, CTM9100

11
26

39
11

.0
5 

03
/2

01
9 

EN
/D

E/
IT

10.	Manutenzione, pulizia e ricertificazione

Personale: Personale qualificato
Equipaggiamento protettivo: occhiali protettivi e guanti 
protettivi

Per i dettagli sui contatti, vedere il capitolo 
1 “Informazioni generali” o l’ultima pagina delle 
istruzioni d’uso.

10.1	Manutenzione
Gli strumenti qui descritti sono esenti da manutenzione.
Le riparazioni devono essere effettuate solo dal costruttore.
Ciò non vale per la sostituzione del fusibile.

Prima della sostituzione del fusibile, il calibratore 
o il microbagno di calibrazione deve essere 
disconnesso scollegando il cavo di rete dalla 
presa di alimentazione elettrica.

Utilizzare solo parti originali (vedere il capitolo 
13 “Accessori”).

10.2	Pulizia

CAUTELA!
Lesioni fisiche e danni alle cose e 
all’ambiente
Una pulizia impropria può provocare lesioni 
fisiche e danni alle cose e all’ambiente. Fluidi 
residui nello strumento smontato possono 
causare un rischio per il personale, l’ambiente e 
le attrezzature.

▶▶ Utilizzare i dispositivi di protezione necessari.
▶▶ Effettuare la pulizia come descritto di seguito.

1.	 Raffreddare il calibratore o il microbagno di calibrazione 
come descritto al capitolo 8 “Raffreddamento dei blocchi 
in metallo o dei microbagni di calibrazione”.

2.	 Prima della pulizia, il calibratore o il microbagno 
di calibrazione deve essere spento e disconnesso 
scollegando il cavo di rete dalla presa di alimentazione 
elettrica.

3.	 Pulire lo strumento con un panno umido. Le connessioni 
elettriche non devono venire in contatto con umidità.

CAUTELA!
Danni alle cose
Una pulizia impropria può causare danni allo 
strumento!

▶▶ Non utilizzare detergenti aggressivi.
▶▶ Non utilizzare oggetti duri o appuntiti per 
pulire lo strumento.

4.	 Pulire lo strumento, al fine di proteggere il personale e 
l’ambiente dall’esposizione ai fluidi residui.

10.2.1	Pulizia dei calibratori con inserti
In caso di calibratori con inserti, durante il funzionamento 
si forma una quantità minima di polvere metallica che 
può causare l'incastro del blocco e del manicotto. Per 
prevenire questa eventualità, rimuovere gli inserti dal blocco 
riscaldante del calibratore regolarmente, e prima che il 
calibratore rimanga inutilizzato per un periodo di tempo 
prolungato. Soffiare aria compressa sui fori del blocco 
riscaldante e pulire foto e manicotto con un panno asciutto.

10.2.2	Pulizia delle griglie delle ventole
Sul fondo di ogni calibratore è presente una fitta griglia della 
ventola attraverso la quale l'aria di raffreddamento viene 
alimentata al calibratore. A seconda del livello di pulizia 
dell'aria, pulire la griglia a intervalli regolari utilizzando 
aspiratori o spazzole.

10.2.3	Pulizia del microbagno di calibrazione
Rimuovere quanto più possibile l'olio siliconico dal serbatoio. 
Successivamente togliere il cestello sonda dal serbatoio 
e pulire il cestello, l'agitatore magnetico e il serbatoio 
con acqua, a cui è stata aggiunta una grande quantità di 
detergente. Lasciare che tutto si asciughi completamente.
Se è stata usata acqua distillata, rimuovere il liquido di 
taratura e lasciare che il cestello sonda, l'agitatore magnetico 
e il serbatoio si asciughino completamente.

10.2.4	Pulizia esterna
Pulire esteriormente lo strumento con un panno umido e un 
po' d'acqua, o utilizzando un detergente delicato privo di 
solventi.

10.3	Ricertificazione

Certificato DKD/DAkkS - certificati emessi da enti 
ufficiali:
Il calibratore o il microbagno di calibrazione è stato regolato e 
testato prima della consegna utilizzando strumenti di misura 
riconducibili a standard nazionali riconosciuti.
In base alla norma DIN ISO 10012, a seconda 
dell'applicazione, il calibratore o il microbagno di calibrazione 
deve essere verificato a intervalli periodici adeguati.
Si consiglia di far ricertificare regolarmente lo strumento dal 
costruttore a intervalli di circa 12 mesi o di circa 500 ore di 
funzionamento. Le impostazioni base saranno corrette se 
necessario.

Il principio di base per la ricertificazione è costituito dalle 
linee guida dell'istituto tedesco di calibrazione, DKD R5-4. 
Per la ricertificazione vengono utilizzate e seguite le misure 
descritte in questa sede.

10. Manutenzione, pulizia e ricertificazione
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11.	Smontaggio, resi e smaltimento

Personale: Personale qualificato
Equipaggiamento protettivo: occhiali protettivi e guanti 
protettivi

ATTENZIONE!
Lesioni fisiche e danni alle cose e l’ambiente 
a causa dei fluidi residui
Fluidi residui sullo strumento o nello strumento 
possono causare rischi a persone, all’ambiente e 
allo strumento stesso.

▶▶ Indossare i dispositivi di protezione necessari 
(vedi capitolo 3.6 “Dispositivi di protezione 
personale”).

▶▶ Osservare le informazioni contenute nella 
scheda di sicurezza per il corrispondente 
fluido.

▶▶ Pulire lo strumento, al fine di proteggere il 
personale e l’ambiente dall’esposizione ai 
fluidi residui.

11.1	Smontaggio

ATTENZIONE!
Rischio di ustioni!
Durante lo smontaggio, c’è il rischio che 
fuoriescano fluidi pericolosamente caldi in 
pressione.

▶▶ Lasciare raffreddare sufficientemente lo 
strumento prima di smontarlo!

1.	 Raffreddare lo strumento come descritto al capitolo 
8 “Raffreddamento dei blocchi in metallo o dei microbagni 
di calibrazione”

2.	 Spegnere lo strumento di calibrazione e staccare il 
connettore di rete dalla presa di rete.

3.	 Se presente, rimuovere il liquido di calibrazione dal 
microbagno di calibrazione (vedi capitolo 10.2.3 “Pulizia 
del microbagno di calibrazione”).

11.2	Resi

Osservare attentamente lo seguenti indicazioni per la 
spedizione dello strumento:
Tutti gli strumenti inviati a WIKA devono essere privi di 
qualsiasi tipo di sostanze pericolose (acidi, basi, soluzioni, 
ecc.) e pertanto devono essere puliti prima di essere 
restituiti, vedere il capitolo 10.2 “Pulizia”.

In caso di restituzione dello strumento, utilizzare l’imballo 
originale o utilizzare un contenitore di trasporto adeguato.

Per evitare danni:
1.	 Riporre lo strumento nella scatola con materiale 

assorbente gli urti. Posizionare materiale per assorbire gli 
urti su tutti i lati all'interno dell'imballo.

2.	 Se possibile, includere una bustina di gel antiumidità 
all'interno dell'imballo.

3.	 Etichettare la spedizione come trasporto di uno strumento 
altamente sensibile.

Le informazioni sulle modalità di gestione resi 
sono disponibili nella sezione “Servizi” del nostro 
sito web.

11.3	Smaltimento
Lo smaltimento inappropriato può provocare rischi per 
l'ambiente.
Lo smaltimento dei componenti dello strumento e dei 
materiali di imballaggio deve essere effettuato in modo 
compatibile ed in accordo alle normative nazionali.

Smaltire l'olio siliconico come descritto nella 
scheda tecnica di sicurezza del materiale.

Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. 
Garantire uno smaltimento corretto secondo le 
prescrizioni nazionali.

11. Smontaggio, resi e smaltimento
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12.	Specifiche tecniche

12.1	Calibratore di temperatura a secco, serie CTD9100

CTD9100-COOL CTD9100-165
Display

Campo di temperatura -55 ... +200 °C [-67 ... +392 °F] -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F]
Accuratezza 1) 0,15 ... 0,3 K 0,15 ... 0,25 K
Stabilità 2) ±0,05 K
Risoluzione da 0,01 a 100 °C, poi 0,1 [da 0,01 a 212 °F, poi 0,1]

Distribuzione della temperatura
Omogeneità, assiale 3) a seconda della temperatura, delle sonde di temperatura e della loro quantità
Omogeneità radiale 4) a seconda della temperatura, delle sonde di temperatura e della loro quantità

Controllo di temperatura
Tempo di riscaldamento circa 10 min da 20 °C a 200 °C

[da 68 °F a 329 °F]
circa 25 min da 20 °C a 165 °C (X circa 35 min)
[da 68 °F a 329 °F]

Tempo di raffreddamento circa 10 min da +20 °C a -20 °C
[da +68 °F a -4 °F]

circa 15 min da +20 °C a -20 °C (X circa 35 min)
[da +68 °F a -4 °F]

Tempo di stabilizzazione 5) a seconda della temperatura e della sonda di temperatura
Inserto

Profondità di immersione 150 mm [5,91 in]
Dimensioni inserto Ø 28 x 150 mm [Ø 1,1 x 5,91 in] Ø 28 x 150 mm o Ø 60 x 150 mm

[Ø 1,1 x 5,91 in o Ø 2,36 x 5,91 in]
Materiale inserto Alluminio

Tensione di alimentazione
Alimentazione 100 ... 240 Vca, 50/60 Hz
Potenza assorbita 555 VA 375 VA
Fusibile Fusibile lento da 6,3 A
Cavo di alimentazione 230 Vca; per l'Europa

Comunicazione
Interfaccia RS-485

Custodia
Dimensioni (L x A x P) 215 x 305 x 425 mm [8,46 x 12,00 x 16,73 in]
Peso 11 kg [24,3 lbs]

1) Da intendersi come la deviazione di temperatura tra il valore misurato e il valore di riferimento.
2) Massima differenza di temperatura ad una temperatura stabile per un periodo di 30 minuti.
3) Massima differenza di temperatura a 40 mm [1,57 in] dal fondo.
4) Massima differenza di temperatura tra i fori (tutte le sonde di temperatura alla stessa profondità).
5) Tempo necessario prima di raggiungere un valore stabile.

L'incertezza di misura viene definita come l'incertezza di misura totale (k = 2), la quale comprende i seguenti valori: 
accuratezza, incertezza di misura del campione, stabilità e omogeneità.

12. Specifiche tecniche
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CTD9100-450 CTD9100-650
Display

Campo di temperatura 40 ... 450 °C [104 ... 842 °F] 40 ... 650 °C [104 ... 1.202 °F]
Accuratezza 1) 0,3 ... 0,5 K 0,3 ... 0,8 K
Stabilità 2) ±0,05 K a 100 °C [212 °F]

±0,1 K a 450 °C [842 °F]
±0,05 K a 100 °C [212 °F]
±0,1 K a 600 °C [1.112 °F]

Risoluzione da 0,01 a 100 °C, poi 0,1 (da 0,01 a 212 °C, poi 0,1)
Distribuzione della temperatura

Omogeneità, assiale 3) a seconda della temperatura, delle sonde di temperatura e della loro quantità
Omogeneità radiale 4) a seconda della temperatura, delle sonde di temperatura e della loro quantità

Controllo di temperatura
Tempo di riscaldamento circa 14 min a 20 °C a 450 °C

[da 68 °F a 842 °F]
circa 20 min da 20 °C a 600 °C
[da 68 °F a 1.112 °F]

Tempo di raffreddamento circa 60 min da 450 °C a 100 °C
[da 842 °F a 212 °F]

circa 60 min da 600 °C a 100 °C
[da 1.112 °F a 212 °F]

Tempo di stabilizzazione 5) a seconda della temperatura e della sonda di temperatura
Inserto

Profondità di immersione 150 mm [5,91 in]
Dimensioni inserto Ø 60 x 150 mm [Ø 2,36 x 5,91 in] Ø 28 x 150 mm [Ø 1,1 x 5,91 in]
Materiale inserto Alluminio Ottone

Tensione di alimentazione
Alimentazione 230 Vca, 50/60 Hz 230 Vca, 50/60 Hz 6)

(100 ... 240 Vca, 50/60 Hz) 7)

Potenza assorbita 2.000 VA 1.000 VA
Fusibile Fusibile lento da 10 A Fusibile lento da 10 A (a 110 Vca)

Fusibile lento da 6,3 A (a 230 Vca)
Cavo di alimentazione 230 Vca; per l'Europa

Comunicazione
Interfaccia RS-485

Custodia
Dimensioni (L x A x P) 150 x 270 x 400 mm [5,91 x 10,63 x 15,75 in]
Peso 7,5 kg [16,5 lbs] 8 kg [17,64 lbs]

1) Da intendersi come la deviazione di temperatura tra il valore misurato e il valore di riferimento.
2) Massima differenza di temperatura ad una temperatura stabile per un periodo di 30 minuti.
3) Massima differenza di temperatura a 40 mm [1,57 in] d dal fondo.
4) Massima differenza di temperatura tra i fori (tutte le sonde di temperatura alla stessa profondità).
5) Tempo necessario prima di raggiungere un valore stabile.
6) Disponibile strumento in esecuzione con alimentazione multi tensione.
7) L'alimentazione 115 Vca va specificata sull'ordine, altrimenti viene fornita una 230 Vca.

L'incertezza di misura viene definita come l'incertezza di misura totale (k = 2), la quale comprende i seguenti valori: 
accuratezza, incertezza di misura del campione, stabilità e omogeneità.

Certificati

Certificato
Taratura Standard: rapporto di prova 3.1 secondo DIN EN 10204

Opzione: certificato di taratura DKD/DAkkS
Ciclo di ricertificazione consigliato 1 anno (a seconda delle condizioni d'uso)

Per le omologazioni e i certificati, consultare il sito internet
Per ulteriori informazioni tecniche, fare riferimento alla scheda tecnica WIKA CT 41.28 e alla documentazione d'ordine.

12. Specifiche tecniche
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12.2	Microbagno di calibrazione, serie CTB9100

Modello CTB9100-165 Modello CTB9100-225
Display

Campo di temperatura -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F]) 40 ... 225 °C [104 ... 437 °F]
40 ... 255 °C [104 ... 491 °F] opzionale

Accuratezza 1) ±0,2 K ±0,3 K
Stabilità 2) ±0,05 K
Risoluzione 0,1 °C

Distribuzione della temperatura
Omogeneità assiale 3) a seconda della temperatura, delle sonde di temperatura e della loro quantità
Omogeneità radiale 4) a seconda della temperatura, delle sonde di temperatura e della loro quantità

Controllo di temperatura
Tempo di riscaldamento ca. 45 min da 20 °C a 160 °C

[da 68 °F a 320 °F]
ca. 10 min da 20 °C a 225 °C
[da 68 °F a 437 °F]

Tempo di raffreddamento ca. 30 min da +20 °C a -20 °C
[da +68 °F a -4 °F]

ca. 30 min da 225 °C a 50 °C
[da 437 °F a 122 °F]

Tempo di stabilizzazione 5) a seconda della temperatura e della sonda di temperatura
Serbatoio

Profondità di immersione 150 mm [5,91 in]
Volume circa 0,6 litri
Dimensioni serbatoio Ø 60 x 165 mm [Ø 2,36 x 5,91 in]

Tensione di alimentazione
Alimentazione 100 ... 240 Vca, 50/60 Hz 230 Vca, 50/60 Hz

(115 Vca, 50/60 Hz) 6)

Potenza assorbita 375 VA 1.000 VA
Fusibile Fusibile lento da 6,3 A Fusibile lento da 10 A (a 110 Vac)

Fusibile lento da 6,3 A (a 230 Vac)
Cavo di alimentazione 230 Vca; per l'Europa

Comunicazione
Interfaccia RS-485

Custodia
Dimensioni (L x P x A) 215 x 305 x 425 mm [8,46 x 12,00 x 16,73 in] 150 x 270 x 400 mm [5,91 x 10,63 x 15,75 in]
Peso 12 kg [26,5 lbs] 7,9 kg [17,5 lbs]

1) Da intendersi come la deviazione di temperatura tra il valore misurato e il valore di riferimento.
2) Massima differenza di temperatura ad una temperatura stabile per un periodo di 30 minuti.
3) Massima differenza di temperatura a 40 mm [1,57 in] dal fondo.
4) Massima differenza di temperatura tra i fori (tutte le sonde di temperatura alla stessa profondità).
5) Tempo necessario prima di raggiungere un valore stabile.
6) L'alimentazione 115 Vca va specificata sull'ordine, altrimenti viene fornita una 230 Vca.

L'incertezza di misura viene definita come l'incertezza di misura totale (k = 2), la quale comprende i seguenti valori: 
accuratezza, incertezza di misura del campione, stabilità e omogeneità.

12. Specifiche tecniche
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Certificati

Certificato
Taratura Standard: rapporto di prova 3.1 secondo DIN EN 10204

Opzione: certificato di taratura DKD/DAkkS
Ciclo di ricertificazione consigliato 1 anno (a seconda delle condizioni d'uso)

Per le omologazioni e i certificati, consultare il sito internet
Per ulteriori informazioni tecniche, fare riferimento alla scheda tecnica WIKA CT 46.30 e alla documentazione d'ordine.

Bagno liquido

Accessori Modello CTB9100-165 Modello CTB9100-225
Olio siliconico DC 200.05:

-40 ... +130 °C [-40 ... +266 °F]
FP 8) = 133 °C [271,4 °F]

da -35 ... +130 °C [-31 ... +266 °F] 
perfettamente idoneo

non consigliato

Olio siliconico DC 200.10:
-35 ... +160 °C [-31 ... +320 °F]
FP 8) = 163 °C [325,4 °F]

da -35 ... +160 °C [-31 ... +320 °F] 
perfettamente idoneo

non consigliato

Olio siliconico DC 200.20:
10 ... 220 °C [50 ... 428 °F]
FP 8) = 230 °C [446 °F]

non consigliato da 40 ... 225 °C [104 ... 437 °F] 
perfettamente idoneo

Olio siliconico DC 200.50:
25 ... 250 °C [77 ... 482 °F]
FP 8) = 280 °C [536 °F]

non consigliato da 80 ... 255 °C [176 ... 491 °F] 
perfettamente idoneo

8)  FP = punto di infiammabilità a vaso aperto

12. Specifiche tecniche
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12.3	Calibratore multifunzione, modello CTM9100-150

Specifiche tecniche Modello CTM9100-150
Display

Campo di temperatura -20 ... +150 °C [-4 ... 302 °F]
-35 ... +165 °C [-31 ... 329 °F] Utilizzato come microbagno di calibrazione

Accuratezza 1) ±0,2 K
±0,3 K
±1 K
±1 K

Utilizzato come microbagno di calibrazione
Utilizzato come calibratore di temperatura a secco
Utilizzato come corpo nero a infrarossi
Utilizzato come calibratore di temperatura superficiale

Stabilità 2) ±0,05 K
±0,05 K
±0,2 K
±0,2 K

Utilizzato come microbagno di calibrazione
Utilizzato come calibratore di temperatura a secco
Utilizzato come corpo nero a infrarossi
Utilizzato come calibratore di temperatura superficiale

Risoluzione da 0,01 a 100 °C, poi 0,1 (da 0,01 a 212 °C, poi 0,1)
Controllo di temperatura

Tempo di riscaldamento A seconda dell'uso e del campo di applicazione
Tempo di raffreddamento A seconda dell'uso e del campo di applicazione
Tempo di stabilizzazione 3) A seconda dell'uso e del campo di applicazione

Inserto
Profondità di immersione 150 mm [5,91 in]
Dimensioni inserto Ø 60 x 170 mm [Ø 2,36 x 6,69 in]
Materiale inserto Alluminio

Tensione di alimentazione
Alimentazione 100 ... 240 Vca, 50/60 Hz
Potenza assorbita 400 VA
Fusibile Fusibile lento da 6,3 A
Cavo di alimentazione 230 Vca; per l'Europa

Comunicazione
Interfaccia RS-485

Custodia
Dimensioni (L x P x A) 215 x 305 x 425 mm [8,46 x 12,0 x 16,73 in]
Peso 12 kg [26,5 lbs]

1) Da intendersi come la deviazione di temperatura tra il valore misurato e il valore di riferimento.
2) Massima differenza di temperatura ad una temperatura stabile per un periodo di 30 minuti.
3) Tempo necessario prima di raggiungere un valore stabile.

L'incertezza di misura viene definita come l'incertezza di misura totale (k = 2), la quale comprende i seguenti valori: 
accuratezza, incertezza di misura del campione, stabilità e omogeneità.

Certificati

Certificato
Taratura Standard: rapporto di prova 3.1 secondo DIN EN 10204

Opzione: certificato di taratura DKD/DAkkS
Ciclo di ricertificazione consigliato 1 anno (a seconda delle condizioni d'uso)

Per le omologazioni e i certificati, consultare il sito internet
Per ulteriori informazioni tecniche, fare riferimento alla scheda tecnica WIKA CT 41.40 e ai documenti d'ordine.

12. Specifiche tecniche
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13.	Accessori

13.1	Serie CTD9100

Inserti e accessori
■■ Inserto forato standard, a seconda della versione dello 

strumento
■■ Inserti, non forati e forati a specifica
■■ Accessori di estrazione

Connessione alimentazione
■■ Cavo di alimentazione, 1,5 m [5 piedi] con spina dotata di 

messa a terra
■■ Cavo di alimentazione per la Svizzera
■■ Cavo di alimentazione per gli USA/Canada
■■ Cavo di alimentazione per il Regno Unito

Software e accessori
■■ Pacchetto software per gestire il calibratore
■■ Cavo d'interfaccia seriale con convertitore integrato 

RS-485 > USB 2.0

Certificati
■■ Rapporto di prova 3.1 secondo DIN EN 10204
■■ Certificato di taratura DKD/DAkkS

Varie
■■ Valigetta di trasporto

13.2	Serie CTB9100

Accessori del bagno
■■ Coperchio a vite
■■ Olio siliconico in contenitore plastico da 1 litri
■■ Agitatore magnetico e tappo a vite plastico o in metallo
■■ Inserto per liquidi composto da: inserto con coperchio a 

tenuta di liquido, cestello sonda, agitatore e utensile di 
sollevamento inserti magnetici, utensile per la sostituzione 
(in caso di riordino è necessaria una nuova regolazione)

Connessione alimentazione
■■ Cavo di alimentazione, 1,5 m [5 piedi] con spina dotata di 

messa a terra
■■ Cavo di alimentazione per la Svizzera
■■ Cavo di alimentazione per gli USA/Canada
■■ Cavo di alimentazione per il Regno Unito

Software e accessori
■■ Pacchetto software per gestire il calibratore
■■ Cavo d'interfaccia seriale con convertitore integrato 

RS-485 > USB 2.0

Certificati
■■ Rapporto di prova 3.1 secondo DIN EN 10204
■■ Certificato di taratura DKD/DAkkS

Varie
■■ Valigetta di trasporto
■■ Pompa di drenaggio

13.3	Modello CTM9100-150

Inserti e accessori
■■ Inserto con sette fori:  

Ø 1 x 2 mm, 3 x 3,5 mm, 2 x 4,5 mm, 1 x 6 mm 
[Ø 1 x 0,08 in, 3 x 0,14 in, 2 x 0,18 in, 1 x 0,24 in]

■■ Inserto per misure superficiali
■■ Inserto a infrarossi
■■ Utensile per la sostituzione

Connessione alimentazione
■■ Cavo di alimentazione, 1,5 m [5 piedi] con spina dotata di 

messa a terra
■■ Cavo di alimentazione per la Svizzera
■■ Cavo di alimentazione per gli USA/Canada
■■ Cavo di alimentazione per il Regno Unito

Software e accessori
■■ Pacchetto software per gestire il calibratore
■■ Cavo d'interfaccia seriale con convertitore integrato 

RS-485 > USB 2.0

Certificati
■■ Rapporto di prova 3.1 secondo DIN EN 10204
■■ Certificato di taratura DKD/DAkkS

Varie
■■ Valigetta di trasporto
■■ Riferimento esterno
■■ Liquido per il bagno e pompa di drenaggio

13. Accessori
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14.	Tempi di riscaldamento e raffreddamento

14.1	Calibratore di temperatura a secco, modello CTD9100-COOL

Condizioni di misura
■■ Fare sempre riferimento a una sonda campione Pt100 con 

Ø 6 mm [0,24 in].
■■ La sonda campione va posizionata, in piena profondità, al 

centro dell'inserto.

■■ Tutti i tempi sono tempi di transizione e non tengono conto 
dei tempi di impostazione richiesti.

■■ Le misure sono state effettuate a una temperatura 
ambiente di circa 23 °C [73 °F].

Inserto
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da -55 °C a -45 °C da -67 °F a -49 °F 0:36 min da 200 °C a 175 °C da 392 °F a 347 °F 2:02 min
da -45 °C a -35 °C da -49 °F a -31 °F 0:25 min da 175 °C a 150 °C da 347 °F a 302 °F 1:41 min
da -35 °C a -25 °C da -31 °F a -13 °F 0:20 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 1:46 min
da -25 °C a -15 °C da -13 °F a +5 °F 0:20 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 2:07 min
da -15 °C a 0 °C da 5 °F a 32 °F 0:26 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 2:22 min
da 0 °C a 25 °C da 32 °F a 77 °F 0:40 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 2:47 min
da 25 °C a 50 °C da 77 °F a 122 °F 0:41 min da 50 °C a 25 °C da 122 °F a 77 °F 3:28 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 0:45 min da 25 °C a 0 °C da 77 °F a 32 °F 4:38 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 0:41 min da 0 °C a -15 °C da 32 °F a 5 °F 3:43 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 0:45 min da -15 °C a -25 °C da +5 °F a -13 °F 3:07 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 0:46 min da -25 °C a -35 °C da -13 °F a -31 °F 4:13 min
da 150 °C a 175 °C da 302 °F a 347 °F 0:56 min da -35 °C a -45 °C da -31 °F a -49 °F 6:10 min
da 175 °C a 200 °C da 347 °F a 392 °F 2:01 min da -45 °C a -55 °C da -49 °F a -67 °F 12:14 min

14.2	Calibratore di temperatura a secco, modello CTD9100-165

Condizioni di misura
■■ Fare sempre riferimento a una sonda campione Pt100 con 

Ø 6 mm [0,24 in].
■■ La sonda campione va posizionata, in piena profondità, al 

centro dell'inserto.

■■ Tutti i tempi sono tempi di transizione e non tengono conto 
dei tempi di impostazione richiesti.

■■ Le misure sono state effettuate a una temperatura 
ambiente di circa 23 °C [73 °F].

Inserto
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da -30 °C a -25 °C da -22 °F a -13 °F 0:32 min da 165 °C a 150 °C da 329 °F a 302 °F 1:13 min
da -25 °C a -15 °C da -13 °F a +5 °F 0:56 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 1:54 min
da -15 °C a 0 °C da 5 °F a 32 °F 1:19 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 2:11 min
da 0 °C a 25 °C da 32 °F a 77 °F 2:15 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 2:38 min
da 25 °C a 50 °C da 77 °F a 122 °F 2:42 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 3:13 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 3:09 min da 50 °C a 25 °C da 122 °F a 77 °F 4:16 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 4:17 min da 25 °C a 0 °C da 77 °F a 32 °F 6:26 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 4:30 min da 0 °C a -15 °C da 32 °F a 5 °F 6:08 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 5:46 min da -15 °C a -25 °C da +5 °F a -13 °F 7:03 min
da 150 °C a 165 °C da 302 °F a 329 °F 5:31 min da -25 °C a -30 °C da -13 °F a -22 °F 6:21 min
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14.3	Calibratore di temperatura a secco, modello CTD9100-165-X

■■ Tutti i tempi sono tempi di transizione e non tengono conto 
dei tempi di impostazione richiesti.

■■ Le misure sono state effettuate a una temperatura 
ambiente di circa 23 °C [73 °F].

Condizioni di misura
■■ Fare sempre riferimento a una sonda campione Pt100 con 

Ø 6 mm [0,24 in].
■■ La sonda campione va posizionata, in piena profondità, al 

centro dell'inserto.

Inserto
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da -35 °C a -30 °C da -31 °F a -22 °F 1:05 min da 165 °C a 150 °C da 329 °F a 302 °F 2:00 min
da -30 °C a -25 °C da -22 °F a -13 °F 0,45 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 3:21 min
da -25 °C a -20 °C da -13 °F a -4 °F 0:26 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 3:57 min
da -20 °C a -15 °C da -4 °F a +5 °F 0:40 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 4:47 min
da -15 °C a -10 °C da 5 °F a 14 °F 0:40 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 5:51 min
da -10 °C a 0 °C da 14 °F a 32 °F 1:21 min da 50 °C a 25 °C da 122 °F a 77 °F 7:58 min
da 0 °C a 25 °C da 32 °F a 77 °F 3:26 min da 25 °C a 0 °C da 77 °F a 32 °F 12:24 min
da 25 °C a 50 °C da 77 °F a 122 °F 3:51 min da 0 °C a -10 °C da 32 °F a 14 °F 6:43 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 4:06 min da -10 °C a -15 °C da 14 °F a 5 °F 4:26 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 4:57 min da -15 °C a -20 °C da +5 °F a -4 °F 5:27 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 6:17 min da -20 °C a -25 °C da -4 °F a -13 °F 7:17 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 9:18 min da -25 °C a -20 °C da -13 °F a -22 °F 11:09 min
da 150 °C a 165 °C da 302 °F a 329 °F 8:59 min da -30 °C a -35 °C da -22 °F a -31 °F 24:18 min

14.4	Calibratore di temperatura a secco, modello CTD9100-450

Condizioni di misura
■■ Fare sempre riferimento a una sonda campione Pt100 con 

Ø 6 mm [0,24 in].
■■ La sonda campione va posizionata, in piena profondità, al 

centro dell'inserto.

■■ Tutti i tempi sono tempi di transizione e non tengono conto 
dei tempi di impostazione richiesti.

■■ Le misure sono state effettuate a una temperatura 
ambiente di circa 23 °C [73 °F].

Inserto
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da 25 °C a 40 °C da 77 °F a 104 °F 1:00 min da 450 °C a 400 °C da 842 °F a 752 °F 5:36 min
da 40 °C a 50 °C da 104 °F a 122 °F 0:31 min da 400 °C a 350 °C da 752 °F a 662 °F 5:10 min
da 50 °C a 100 °C da 122 °F a 212 °F 1:38 min da 350 °C a 300 °C da 662 °F a 572 °F 6:06 min
da 100 °C a 150 °C da 212 °F a 302 °F 1:23 min da 300 °C a 250 °C da 572 °F a 482 °F 7:28 min
da 150 °C a 200 °C da 302 °F a 392 °F 1:16 min da 250 °C a 200 °C da 482 °F a 392 °F 9:14 min
da 200 °C a 250 °C da 392 °F a 482 °F 1:18 min da 200 °C a 150 °C da 392 °F a 302 °F 12:07 min
da 250 °C a 300 °C da 482 °F a 572 °F 1:23 min da 150 °C a 100 °C da 302 °F a 212 °F 18:00 min
da 300 °C a 350 °C da 572 °F a 662 °F 1:33 min da 100 °C a 50 °C da 212 °F a 122 °F 37:01 min
da 350 °C a 400 °C da 662 °F a 752 °F 1:53 min da 50 °C a 40 °C da 122 °F a 104 °F 15:45 min
da 400 °C a 450 °C da 752 °F a 842 °F 2:33 min da 40 °C a 25 °C da 104 °F a 77 °F 50:53 min
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14.5	Calibratore di temperatura a secco, modello CTD9100-650

Condizioni di misura
■■ Fare sempre riferimento a una sonda campione Pt100 con 

Ø 6 mm [0,24 in].
■■ La sonda campione va posizionata, in piena profondità, al 

centro dell'inserto.

■■ Tutti i tempi sono tempi di transizione e non tengono conto 
dei tempi di impostazione richiesti.

■■ Le misure sono state effettuate a una temperatura 
ambiente di circa 23 °C [73 °F].

Inserto
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da 25 °C a 40 °C da 77 °F a 104 °F 0:54 min da 650 °C a 600 °C da 1.202 °C a 1.112 °C 2:25 min
da 40 °C a 50 °C da 104 °F a 122 °F 0:22 min da 600 °C a 550 °C da 1.112 °C a 1.022 °C 2:33 min
da 50 °C a 100 °C da 122 °F a 212 °F 1:18 min da 550 °C a 500 °C da 1.022 °C a 932 °C 2:55 min
da 100 °C a 150 °C da 212 °F a 302 °F 1:06 min da 500 °C a 450 °C da 932 °C a 842 °C 3:27 min
da 150 °C a 200 °C da 302 °F a 392 °F 1:03 min da 450 °C a 400 °C da 842 °F a 752 °F 4:01 min
da 200 °C a 250 °C da 392 °F a 482 °F 1:05 min da 400 °C a 350 °C da 752 °F a 662 °F 4:39 min
da 250 °C a 300 °C da 482 °F a 572 °F 1:06 min da 350 °C a 300 °C da 662 °F a 572 °F 5:36 min
da 300 °C a 350 °C da 572 °F a 662 °F 1:09 min da 300 °C a 250 °C da 572 °F a 482 °F 6:46 min
da 350 °C a 400 °C da 662 °F a 752 °F 1:21 min da 250 °C a 200 °C da 482 °F a 392 °F 8:32 min
da 400 °C a 450 °C da 752 °F a 842 °F 1:30 min da 200 °C a 150 °C da 392 °F a 302 °F 11:22 min
da 450 °C a 500 °C da 842 °C a 932 °C 1:32 min da 150 °C a 100 °C da 302 °F a 212 °F 17:01 min
da 500 °C a 550 °C da 932 °C a 1.022 °C 1:38 min da 100 °C a 50 °C da 212 °F a 122 °F 52:37 min
da 550 °C a 600 °C da 1.022 °C a 1.112 °C 1:55 min da 50 °C a 40 °C da 122 °F a 104 °F 15:23 min
da 600 °C a 650 °C da 1.112 °C a 1.202 °C 2:33 min da 40 °C a 25 °C da 104 °F a 77 °F 1:01:58 min
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14.6	Microbagno di calibrazione modello CTB9100-165

Condizioni di misura
■■ Fare sempre riferimento a una sonda campione Pt100 con 

Ø 6 mm [0,24 in].
■■ La sonda campione va posizionata nel serbatoio, 5 mm 

[0,2 in], in piena profondità, sopra l'inserto a filtro.

■■ Tutti i tempi sono tempi di transizione e non tengono conto 
dei tempi di impostazione richiesti.

■■ Le misure sono state effettuate a una temperatura 
ambiente di circa 23 °C [73 °F], con bagno senza 
copertura.

Acqua distillata
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da 2 °C a 25 °C da 36 °F a 77 °F 5:31 min da 90 °C a 75 °C da 194 °F a 167 °F 3:09 min
da 25 °C a 50 °C da 77 °F a 122 °F 6:49 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 7:06 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 8:07 min da 50 °C a 25 °C da 122 °F a 77 °F 10:18 min
da 75 °C a 90 °C da 167 °F a 194 °F 6:19 min da 25 °C a 2 °C da 77 °F a 36 °F 14:52 min

Olio siliconico 5 CS
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da -30 °C a -25 °C da -22 °F a -13 °F 0:56 min da 120 °C a 100 °C da 248 °F a 212 °F 32:24 min
da -25 °C a -15 °C da -13 °F a +5 °F 1:06 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 3:40 min
da -15 °C a 0 °C da 5 °F a 32 °F 1:18 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 4:48 min
da 0 °C a 25 °C da 32 °F a 77 °F 2:46 min da 50 °C a 25 °C da 122 °F a 77 °F 6:41 min
da 25 °C a 50 °C da 77 °F a 122 °F 2:37 min da 25 °C a 0 °C da 77 °F a 32 °F 8:50 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 3:10 min da 0 °C a -15 °C da 32 °F a 5 °F 10:36 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 4:23 min da -15 °C a -25 °C da +5 °F a -13 °F 15:01 min
da 100 °C a 120 °C da 212 °F a 248 °F 5:05 min da -25 °C a -30 °C da -13 °F a -22 °F 23:19 min

Olio siliconico 10 CS
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da -30 °C a -25 °C da -22 °F a -13 °F 1:17 min da 165 °C a 150 °C da 329 °F a 302 °F 1:54 min
da -25 °C a -15 °C da -13 °F a +5 °F 1:17 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 2:37 min
da -15 °C a 0 °C da 5 °F a 32 °F 1:20 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 3:11 min
da 0 °C a 25 °C da 32 °F a 77 °F 1:56 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 3:59 min
da 25 °C a 50 °C da 77 °F a 122 °F 2:30 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 5:02 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 3:13 min da 50 °C a 25 °C da 122 °F a 77 °F 6:57 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 4:24 min da 25 °C a 0 °C da 77 °F a 32 °F 8:26 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 6:47 min da 0 °C a -15 °C da 32 °F a 5 °F 9:58 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 12:51 min da -15 °C a -25 °C da +5 °F a -13 °F 15:33 min
da 150 °C a 165 °C da 302 °F a 329 °F 18:21 min da -25 °C a -30 °C da -13 °F a -30 °F 29:45 min
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Olio siliconico 20 CS
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da -30 °C a -25 °C da -22 °F a -13 °F 1:14 min da 165 °C a 150 °C da 329 °F a 302 °F 1:37 min
da -25 °C a -15 °C da -13 °F a +5 °F 1:11 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 2:38 min
da -15 °C a 0 °C da 5 °F a 32 °F 1:31 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 3:16 min
da 0 °C a 25 °C da 32 °F a 77 °F 2:39 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 3:47 min
da 25 °C a 50 °C da 77 °F a 122 °F 2:59 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 4:33 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 4:17 min da 50 °C a 25 °C da 122 °F a 77 °F 5:57 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 5:18 min da 25 °C a 0 °C da 77 °F a 32 °F 7:49 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 7:09 min da 0 °C a -15 °C da 32 °F a 5 °F 10:17 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 12:06 min da -15 °C a -25 °C da +5 °F a -13 °F 15:19 min
da 150 °C a 165 °C da 302 °F a 329 °F 21:04 min da -25 °C a -30 °C da -13 °F a -22 °F 20:52 min

Olio siliconico 50 CS
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da -30 °C a -25 °C da -22 °F a -13 °F 1:53 min da 165 °C a 150 °C da 329 °F a 302 °F 1:59 min
da -25 °C a -15 °C da -13 °F a +5 °F 1:22 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 2:31 min
da -15 °C a 0 °C da 5 °F a 32 °F 1:38 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 2:58 min
da 0 °C a 25 °C da 32 °F a 77 °F 2:46 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 3:17 min
da 25 °C a 50 °C da 77 °F a 122 °F 3:15 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 4:13 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 3:52 min da 50 °C a 25 °C da 122 °F a 77 °F 6:40 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 5:08 min da 25 °C a 0 °C da 77 °F a 32 °F 9:17 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 6:56 min da 0 °C a -15 °C da 32 °F a 5 °F 11:46 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 11:38 min da -15 °C a -25 °C da +5 °F a -13 °F 16:55 min
da 150 °C a 165 °C da 302 °F a 329 °F 17:04 min da -25 °C a -30 °C da -13 °F a -22 °F 23:38 min
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14.7	Microbagno di calibrazione modello CTB9100-225

Condizioni di misura
■■ Fare sempre riferimento a una sonda campione Pt100 con 

Ø 6 mm [0,24 in].
■■ La sonda campione va posizionata nel serbatoio, 5 mm 

[0,2 in], in piena profondità, sopra l'inserto a filtro.

■■ Tutti i tempi sono tempi di transizione e non tengono conto 
dei tempi di impostazione richiesti.

■■ Le misure sono state effettuate a una temperatura 
ambiente di circa 23 °C [73 °F], con bagno senza 
copertura.

Acqua distillata
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da 25 °C a 40 °C da 77 °F a 104 °F 0:55 min da 90 °C a 75 °C da 194 °F a 167 °F 5:53 min
da 40 °C a 50 °C da 104 °F a 122 °F 0:37 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 15:17 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 1:27 min da 50 °C a 40 °C da 122 °F a 104 °F 10:50 min
da 75 °C a 90 °C da 167 °F a 194 °F 1:30 min da 40 °C a 25 °C da 104 °F a 77 °F 45:26 min

Olio siliconico 5 CS
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da 25 °C a 40 °C da 77 °F a 104 °F 0:51 min da 120 °C a 100 °C da 248 °F a 212 °F 3:27 min
da 40 °C a 50 °C da 104 °F a 122 °F 0:16 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 5:55 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 0:54 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 10:00 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 1:13 min da 50 °C a 40 °C da 122 °F a 104 °F 7:02 min
da 100 °C a 120 °C da 212 °F a 248 °F 1:35 min da 40 °C a 25 °C da 104 °F a 77 °F 34:28 min

Olio siliconico 10 CS
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da 25 °C a 40 °C da 77 °F a 104 °F 0:52 min da 165 °C a 150 °C da 329 °F a 302 °F 1:40 min
da 40 °C a 50 °C da 104 °F a 122 °F 0:22 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 3:17 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 0:52 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 4:14 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 0:53 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 5:59 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 0:59 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 9:59 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 1:12 min da 50 °C a 40 °C da 122 °F a 104 °F 7:00 min
da 150 °C a 165 °C da 302 °F a 329 °F 1:03 min da 40 °C a 25 °C da 104 °F a 77 °F 31:40 min

Olio siliconico 20 CS
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da 25 °C a 40 °C da 77 °F a 104 °F 1:20 min da 225 °C a 200 °C da 437 °F a 392 °F 2:08 min
da 40 °C a 50 °C da 104 °F a 122 °F 0:22 min da 200 °C a 165 °C da 392 °F a 329 °F 3:21 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 0:50 min da 165 °C a 150 °C da 329 °F a 302 °F 1:46 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 0:48 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 3:23 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 0:52 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 4:30 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 0:58 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 6:19 min
da 150 °C a 165 °C da 302 °F a 329 °F 0:37 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 10:30 min
da 165 °C a 200 °C da 329 °F a 392 °F 1:39 min da 50 °C a 40 °C da 122 °F a 104 °F 7:35 min
da 200 °C a 225 °C da 392 °F a 437 °F 2:50 min da 40 °C a 25 °C da 104 °F a 77 °F 40:02 min
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Olio siliconico 50 CS
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da 25 °C a 40 °C da 77 °F a 104 °F 1:18 min da 225 °C a 200 °C da 437 °F a 392 °F 2:37 min
da 40 °C a 50 °C da 104 °F a 122 °F 0:21 min da 200 °C a 165 °C da 392 °F a 329 °F 3:25 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 0:48 min da 165 °C a 150 °C da 329 °F a 302 °F 1:47 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 0:46 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 3:31 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 0:47 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 4:21 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 0:57 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 6:04 min
da 150 °C a 165 °C da 302 °F a 329 °F 0:40 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 10:17 min
da 165 °C a 200 °C da 329 °F a 392 °F 1:57 min da 50 °C a 40 °C da 122 °F a 104 °F 7:09 min
da 200 °C a 225 °C da 392 °F a 437 °F 4:11 min da 40 °C a 25 °C da 104 °F a 77 °F 35:40 min

14.8	Modello CTM9100-150 come microbagno di calibrazione

Condizioni di misura
■■ Fare sempre riferimento a una sonda campione Pt100 con 

Ø 6 mm [0,24 in].
■■ La sonda campione va posizionata nel serbatoio, 25 mm 

[0,98 in], in piena profondità, sopra l'inserto a filtro.
■■ Tutti i tempi sono tempi di transizione e non tengono conto 

dei tempi di impostazione richiesti.

■■ Le misure sono state effettuate a una temperatura 
ambiente di circa 23 °C [73 °F], con bagno senza 
copertura.

■■ Esso è controllato dal sensore di riferimento interno.

Olio siliconico 10 CS
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da -20 °C a -15 °C da -4 °F a +5 °F 0:25 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 2:01 min
da -15 °C a -10 °C da 5 °F a 14 °F 0:25 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 3:27 min
da -10 °C a 0 °C da 14 °F a 32 °F 0:41 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 3:36 min
da 0 °C a 25 °C da 32 °F a 77 °F 2:36 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 4:37 min
da 25 °C a 50 °C da 77 °F a 122 °F 2:51 min da 50 °C a 25 °C da 122 °F a 77 °F 6:18 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 3:21 min da 25 °C a 0 °C da 77 °F a 32 °F 9:55 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 3:57 min da 0 °C a -10 °C da 32 °F a 14 °F 6:27 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 5:22 min da -10 °C a -15 °C da 14 °F a 5 °F 4:12 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 9:10 min da -15 °C a -20 °C da +5 °F a -4 °F 5:23 min
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14.9	Modello CTM9100-150 come calibratore di temperatura a secco

Condizioni di misura
■■ Fare sempre riferimento a una sonda campione Pt100 con 

Ø 6 mm [0,24 in].
■■ La sonda campione va posizionata a 10 mm [0,39 in] al di 

fuori dal centro, a una profondità di 155 mm [5,91 in].
■■ Tutti i tempi sono tempi di transizione e non tengono conto 

dei tempi di impostazione richiesti.

■■ Le misure sono state effettuate a una temperatura 
ambiente di circa 23 °C [73 °F].

■■ Esso è controllato da una sonda campione esterna 
(3 x 300 mm [0,12 x 11,81 in]).

■■ Senza coperchio, senza copertura.

Inserto
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da -20 °C a -15 °C da -4 °F a +5 °F 0:42 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 3:37 min
da -15 °C a -10 °C da 5 °F a 14 °F 0:44 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 4:12 min
da -10 °C a 0 °C da 14 °F a 32 °F 1:30 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 5:02 min
da 0 °C a 25 °C da 32 °F a 77 °F 3:47 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 6:18 min
da 25 °C a 50 °C da 77 °F a 122 °F 4:17 min da 50 °C a 25 °C da 122 °F a 77 °F 8:23 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 4:42 min da 25 °C a 0 °C da 77 °F a 32 °F 12:45 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 5:47 min da 0 °C a -10 °C da 32 °F a 14 °F 7:54 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 7:39 min da -10 °C a -15 °C da 14 °F a 5 °F 5:12 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 12:05 min da -15 °C a -20 °C da +5 °F a -4 °F 6:38 min

14.10	Modello CTM9100-150 come un corpo nero a infrarossi

Condizioni di misura
■■ Fare sempre riferimento a una sonda campione Pt100 con 

Ø 3 mm [0,12 in], L = 300 mm [11,81 in].
■■ La sonda campione va inserita a una profondità di 

111 mm [4,37 in].
■■ Tutti i tempi sono tempi di transizione e non tengono conto 

dei tempi di impostazione richiesti.

■■ Le misure sono state effettuate a una temperatura 
ambiente di circa 23 °C [73 °F].

■■ Esso è controllato da una sonda campione esterna 
(3 x 300 mm [0,12 x 11,81 in]).

■■ Senza coperchio, senza copertura.

Inserto a infrarossi
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da -20 °C a -15 °C da -4 °F a +5 °F 0:30 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 2:26 min
da -15 °C a -10 °C da 5 °F a 14 °F 0:30 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 2:52 min
da -10 °C a 0 °C da 14 °F a 32 °F 1:00 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 3:36 min
da 0 °C a 25 °C da 32 °F a 77 °F 2:42 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 4:27 min
da 25 °C a 50 °C da 77 °F a 122 °F 3:06 min da 50 °C a 25 °C da 122 °F a 77 °F 6:03 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 3:26 min da 25 °C a 0 °C da 77 °F a 32 °F 8:59 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 4:12 min da 0 °C a -10 °C da 32 °F a 14 °F 5:33 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 5:38 min da -10 °C a -15 °C da 14 °F a 5 °F 3:31 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 9:49 min da -15 °C a -20 °C da +5 °F a -4 °F 4:32 min

14. Tempi di riscaldamento e raffreddamento
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14.11	Modello CTM9100-150 come calibratore per temperature superficiali

Condizioni di misura
■■ Fare sempre riferimento a una sonda campione Pt100 con 

Ø 3 mm [0,12 in], L = 150 mm [5,91 in].
■■ La sonda campione va inserita a una profondità di 51 mm 

[2,01 in] ed è posizionato sotto la superficie anteriore.
■■ Tutti i tempi sono tempi di transizione e non tengono conto 

dei tempi di impostazione richiesti.

■■ Le misure sono state effettuate a una temperatura 
ambiente di circa 23 °C [73 °F].

■■ Esso è controllato da una sonda campione esterna 
(3 x 300 mm [0,12 x 11,81 in]).

■■ Senza coperchio, senza copertura.

Inserto per misure superficiali
Riscaldamento Tempo Raffreddamento Tempo
da -20 °C a -15 °C da -4 °F a +5 °F 0:46 min da 150 °C a 125 °C da 302 °F a 257 °F 3:11 min
da -15 °C a -10 °C da 5 °F a 14 °F 0:45 min da 125 °C a 100 °C da 257 °F a 212 °F 3:17 min
da -10 °C a 0 °C da 14 °F a 32 °F 1:15 min da 100 °C a 75 °C da 212 °F a 167 °F 3:51 min
da 0 °C a 25 °C da 32 °F a 77 °F 2:57 min da 75 °C a 50 °C da 167 °F a 122 °F 5:02 min
da 25 °C a 50 °C da 77 °F a 122 °F 3:16 min da 50 °C a 25 °C da 122 °F a 77 °F 6:58 min
da 50 °C a 75 °C da 122 °F a 167 °F 3:37 min da 25 °C a 0 °C da 77 °F a 32 °F 11:55 min
da 75 °C a 100 °C da 167 °F a 212 °F 4:46 min da 0 °C a -10 °C da 32 °F a 14 °F 9:19 min
da 100 °C a 125 °C da 212 °F a 257 °F 6:18 min da -10 °C a -15 °C da 14 °F a 5 °F 7:44 min
da 125 °C a 150 °C da 257 °F a 302 °F 10:45 min da -15 °C a -20 °C da +5 °F a -4 °F 12:35 min

14. Tempi di riscaldamento e raffreddamento
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WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel.	 +49 9372 132-0
Fax	 +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de
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WIKA subsidiaries worldwide can be found online at www.wika.com.
WIKA-Niederlassungen weltweit finden Sie online unter www.wika.de.
Per le filiali WIKA nel mondo, visitate il nostro sito www.wika.it.


